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Em 2006, um sistema de ablação a laser em fentosegundos acoplado a um ICPMS foi 
instalado no IG-Unicamp, permitindo a determinação de razões isotópicas a partir do material 
abladado, próximo à técnica de melhor precisão (ID-TIMS), com produtividade 100x maior e 
custos 10x menores. Para a implantação da técnica, o presente trabalho insere-se no 
acompanhamento do estabelecimento das calibrações e rotinas de análise, utilizando padrões 
certificados, com quantidades conhecidas dos elementos U, Pb e Th, por serem elementos 
fundamentais para a datação geocronológica absoluta. Diversas análises foram realizadas 
variando parâmetros do feixe laser como o tempo de incidência na amostra, o deslocamento do 
feixe, o tamanho da cratera produzida e parâmetros do ICPMS como o tempo de leitura de 
cada elemento e a quantidade de ciclos de leitura por análise. A reproducibilidade do 
experimento durante esses primeiros ensaios mostrou-se insatisfatória e o fracionamento de 
massa maior que o previsto. O 235U mostrou um comportamento distinto dos outros isótopos 
com detecção abaixo do esperado. O fracionamento de massa será alvo de detalhamento com 
estudos posteriores, assim como o uso de novas estratégias na determinação do 235U que é 
empobrecido no standard utilizado. 
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