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Neste trabalho foi desenvolvido um procedimento quantitativo, com consumo de pouca amostra, 
baseado na reação de precipitação do reagente tetrafenilborato de sódio com os íons potássio do 
soro sangüíneo e de sangue total com vistas à determinação direta deste cátion e da eliminação da 
etapa de diluição necessária em outros procedimentos analíticos. Em uma placa de toque foram 
adicionados a amostra, tetraborato de sódio (solução tampão), glicerina 10,0% e tetrafenilborato de 
sódio 3,0%. As medidas foram feitas em um espectrofotômetro utilizando-se λ = 700 nm. Foram 
feitas análises com 100 amostras de soro sangüíneo humano, todas em triplicata; sendo os 
resultados comparados com os obtidos pelo Laboratório de Patologia Clínica do HC UNICAMP que 
utiliza a técnica ISE (eletrodo de íon seletivo), através do teste t de Student comparativo estando 
concordantes dentro do grau de confiança de 95%. Estudos com sangue total também foram feitos 
obtendo-se resultados próximos dos obtidos pelo método utilizado pelo HC-UNICAMP, apesar do 
desvio padrão observado ser relativamente alto. 
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