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Este trabalho compreende o estudo da distribuição de doses no interior do recipiente (“canister”) 
onde são irradiadas as bolsas de hemocomponentes no Irradiador de Hemoderivados pertencente 
à Divisão de Hemoterapia do Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp, utilizando 
dosímetros termoluminescentes (TLD) e um “phantom”, (simulador) de acrílico especialmente 
projetado para possibilitar a construção de uma matriz de pontos formada pelos próprios 
dosímetros. Desse modo conseguimos realizar o controle de qualidade do irradiador verificando 
periodicamente a distribuição de doses de radiação dentro do “canister” em todo o plano vertical 
que passa pelo seu diâmetro, possibilitando uma análise global do que ocorre com a radiação no 
local onde são colocadas às bolsas. 
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